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1. HISTORIE DOKUMENTU

Verze C. Popis zmény Datum

1. Vznik dokumentu 20.12.2025

2. UCEL

Tato uZivatelska specifikace byla vytvorena jako souhrn poZadavkl na novy mrazici box
s prislusenstvim schopny Fizené rychlosti mrazeni pro pfipravu na kryoprezervaci biologického
materialu, meziproduktl a produktd ATMP (zamrazovac); &islo zafizeni T.15.013.

Pozadavky uvedené v tomto dokumentu budou slouzit jako zadavaci podklady pro vybér dodavatele.

3. DEFINICE POJMU A ZKRATEK

3.1. Zkratky

CREATIC - Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre
ATMP - Advanced Therapy Medicinal Products (lIécivé pfipravky moderni terapie)
cp - Cisté prostory

LF MU - Lékarska fakulta Masarykovy Univerzity

(H)LP - (hodnoceny) IéCivy pripravek

1Q - Installation Qualification (Instalac¢ni kvalifikace)

0oQ - Operation Qualification (Operacni kvalifikace)

PQ - Performance Qualification (Procesni kvalifikace)

QP - Quallified Person (kvalifikovana osoba dle Zakona 378/2007 Sb.)

SVP (GMP) - spravna vyrobni praxe (good manufacturing practice)

URS - User Requirement Specification (Specifikace uZivatelskych pozadavki)
4. UVOD

Vyrobni jednotky v rekonstruovaném pavilonu CO3 budou slouzit k vyrob& lé&ivych piipravkd
zejména v ranych fazich klinického hodnoceni a vyvoji novych LP. Jedna se o aseptickou vyrobu
sterilnich 1é¢ivych pripravk( a vyrobu sterilnich 1é&ivych ptipravkl pro moderni terapie regulované
Zakonem €. 378/2007 Sb., ,Zakon o léCivech" a pravidly GMP.

Production Facility CREATIC, LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Vytisk €. 2/4



Specifikace uzivatelskych pozadavk URS 2528

MUNT| CREATIC Lekaska fakulta Hlubokomrazici box - zamrazovaé
Datum ucinnosti: 20.12.2025 Verze ¢.: 1
5. POPIS

5.1. Funkce

Mrazici box s prislusenstvim s fizenou rychlosti mrazeni slouzi ke kontrolovanému zamrazovani
biologického materialu, meziproduktl a produktl ATMP. UmozZfiuje nastavit specifické teplotni profily,
které reguluji rychlost poklesu teploty v&etné rdznych rychlosti v danych teplotnich intervalech, ¢imz
se minimalizuje riziko poskozeni bunék. Tento proces je kliCovy pro zachovani kvality a funkci
zamrazovaného materialu. Pfistroj je vhodny pro pouZiti v GMP regulovaném vyrobnim prostredi,
kde je vyzadovana reprodukovatelnost, validovatelnost a vysoka uUroven kontroly.

5.2. Umisténi

Umisténi pFistroje bude v Cistych/kontrolovanych prostorech rekonstruovaného Pavilonu CO03
v Univerzitnim kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (pfesné umisténi bude specifikovano
pozdéji).

5.3. Legislativni pozadavky

Mrazici box s pfislusenstvim s Fizenou rychlosti mrazeni je urc¢en do prostor vyroby sterilnich IéCivych
pripravkl pro moderni terapie, které podléhaji vyrob& a kontrole kvality podle pozadavki GMP
a Povoleni SUKLu.

6. SPECIFIKACE POZADAVKU

V Piiloze €. 1, kterd je nedilnou a podstatnou soucasti této URS je uveden vyc&et parametrd, které
povazujeme z hlediska uZivatele za podstatné. Je tfeba tabulku doplnit o informaci, zdali jednotlivé
parametry dodavatel splfiuje.

6.1. Pozadavky na Fidici systémy/software

Je pozadovan vlastni fidici systém/SW, audit trail a validace Ffidiciho systému/SW dle EU GMP nebo
CFR 212 Part 11.

6.2. Pozadavky na cCisténi a myti

Zarizeni by mélo byt z chemicky odolného materialu vici asanaénim a dezinfekénim prostfedkim,
pokud mozno hladké, beze spar pro snadné cisténi.

7. DOKUMENTACE

K zafizeni je tfeba dodat dokumentaci, ktera je blize specifikovana v Pfiloze 1. Forma dokumentace
bude elektronicka a/nebo papirova. Textové elektronické dokumenty ve formatu MS Word, MS Excel
a PDF.
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8. VALIDACE, INSTRUKTAZ A SERVIS

Vice informaci je soucasti Prilohy 1.

8.1. Kvalifikace a validace

Validace zafizeni a SW bude probihat v téchto etapach:

= Instalation Qualification (1Q)
=  Operational Qualification (OQ)
= Performance Qualification (PQ)

Vlastni testovani, méreni a ovérovani bude provadéno podle pfedem schvalenych valida¢nich
protokold. 1Q a OQ bude realizovano dodavatelem; PQ bude realizovano dodavatelem nebo za Gc¢asti
pracovnikl dodavatele a uzivatele.

Dodavatel zajisti kvalifikaci minimalné v rozsahu specifikovaném v bodech URS.

8.2. Instruktaz (Skoleni)

Pracovnici uzivatele musi byt pred konecnym predanim systému proskoleni dodavatelskou firmou
v dostate¢ném rozsahu pro obsluhu a provoz navrhovaného systému. O proskoleni musi byt vytvoren
zdznam.

8.3. Servis

Dodavatel zafizeni musi zajistit zarucni a na pfipadnou vyzvu kupujiciho i pozarucni Udrzbu a servis
zafizeni.

9. PRILOHY

Pfiloha ¢. 1 URS 2528 Mrazici pfistroj s Fizenou rychlosti mrazeni (zamrazovac) — Tabulka
specifika¢nich pozadavk{
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