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A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky
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@ vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)

[®] U1z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[®] pozadovand teplota

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod)
] chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

N
0121
24+2°C
ano

keramicky obklad - 2000 mm
keramicka dlazba
rastrovy - 2800 mm

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod

(>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
[@] lednice O | I | | |
L] UOO0oOooono I I[ I |
[ UOOOoOoosns I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
[ UOOOoOoosns I /[ I |
U] UHoodododno I /[ I |
privedend média el.zasuvky
pocet centrdini tlaklahve tlaklahve pocet
kust zdroj -mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 2 @ ] ] @] 1F230v/16A 1
@] voda tepla (1) 2 @ ] ] [ ] 1F230V/16A -P
] demivoda (W) ] ] ] [@®] 1F230V/16A-N 1
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
[ zemni plyn (P) ] ] ] [] 3F 400V/ 16A
[ dusik (N) o o o [] 1F 230V/ 16A - vol. vyvod
[ stlaceny vzduch (V) o o o [ 3F 400V/ 16A - vol. vjvod
[] vakuum (VAC) ] ] ] []jiné
[] oxid uhligity (CO,) O 0O O -
] kysik (02) 0 0 [ ] 1F 230V/16A - ndbytek
] vodik (H) O O O [ ine
] helium (He) ] O] O] [] datové zasuvka
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ ine 0O 0O O 27.04.2012
307 - pfiruéni sklad chemikalii
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 307 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm

@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

S A e S St
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N ] OOoodUooe | Il Il I |
] OOoodUooe | Il Il Il |
] OO0 | Il Il i |
] OO0 | Il Il i |
] OO0 | Il Il i |
] OOoodUooe | Il Il Il |
] OO0 | Il Il i |
EI15DP3C privedend média el.z&suvky
=
= I [@®] voda studend (S) 1 ® [ O @ 1F230v/16A 10
= 225 222 . [@ voda tepld (1) 1 @ O O [@] 1F230V/16A-P 2
= w w Y ! [] demi voda (W) O O O (] 1F230V/16A -N
= } } S~ i [ ] uz. okuhchl.vody (uochv) [ [ [ [ 1F 230V/16A - UPS
T T e B 5 B B |[ZE2e
= = [ dusik (N) g o o 230V/ 16A - vol. vyvod
= | ‘ A ‘ ) /W L, AhAg r*J ‘ [ stiaceny vzduch (sV) o o o0 % ; 400v/ :62-v(c)>l4 v;vzd
. S ‘ [] vakuum (VAC) 0O d O] []jiné
i ] oxid uhligity (CO.) 1 O ] -
Poznamky: (] ksl (02) O O O (] 1F230v/16A - néibytek
. . e U vodic (H) o o O [ ine
doplnéni blendaze [ helium (He) O 0O 0O @] datova zasuvka (rcrma
[] chlor (Cl,) ] ] ] [Tiiné
[ argon (Ar) ] ] ]
Cine O 0 O 30.07.2012
308 - pracovna
STAVBA STUPEN CISLO PS - SO CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 | 01 | 308 | O1




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@®] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm

@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

— N N \ odiah
; ‘ \V ‘ \V ‘ ~ - VA y \./\.F; L,ﬂ‘ antivibraéni podstavec
5 |1 A U == pllen e tens o fopor prchos
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s Ll i = T e
[ } T [®] voda studend (S) 1 @ ] ] [@ 1F230v/16A 10
5 295 | | N [@ voda tepld (1) 1 @ O O % 1F 230V/16A - P 2
7 ‘ R A B A by [] demivoda (w) O 0 J 1F230V/16A -N
i ‘ N [ uz. okruh chl.vody (UOCHY)  [] [ O (] 1F 230V/16A - UPS
5/ | P L_V_ .
LYYy | ; [] zemni plyn (P) ] ] ] [ 3F 400v/ 16A
(LI H‘HHH L A U @ﬂ—t} [] dusk (N) O O O [ 1 230%/ 167 -vol, viwod
BN F—x— [] stlageny vzduch (SV) ] ] ] . .
‘ ‘ ! reAT ‘ A o~ ] vakoum [VAC) 0 0 0 % ,?; (:OOW 16A - vol. vyvod
; [] oxid uhligity (CO,) (I I N -
Poznamky: [ kysiik (O2) O 0O 0O (] 1F230v/16A - néibytek
. - [ vodik (H.) O O O [ jine
d0p|nenl b|enddze ] helium (He) ] ] ] % datovd zasuvka (6PC +1T) 4
1 chlor (CI,) ] ] ] jiné
[ argon (Ar) ] ] ]
Cine 0O o0 0 30.07.2012
309 - pracovna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 309 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

@ vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)

[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)
[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

N

malba
linoleum, sokl linol. - 100 mm
rastrovy - 2800 mm

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

! L antivibra&ni podstavec
*\ inm ‘ ‘ } kIP/YYY M 4“ ke tepl hi h t il tni prichod
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400 // ] OOoO0oOodooo | I I I |
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/ pfivedend média el.zdsuvky
= 71 Ké} pocet centrdini tiak.lahve tlaklahve pocet
— kust zdroj -mistni - rozvod
= I [@) voda studend (5) 1 ® [ [ [@) 17 230v/16A 10
= 220 226 - [@] voda tepla (1) 1 ®© [ [ [®) 1F230v/16A-P 2
= RN ! [] demivoda (W) O 0O O [] 1F230V/16A -N
= - \ } N } N [ [[] vz okruh chl. vody (UOCHY)  []  [] O (] 1F230V/16A - UPS
= - W4 N 1 ] zemni plyn (P) 0O O 0O [] 3F 400v/ 16A
= NN (AT AT H\ (T I AT A = (] dusik (N) O O 0O 7 1F 230v/ 16A -vol, vyvod
= /A W s / ‘ ANAD r*xﬁﬂT % sﬂclléenv'(\@fgh (v % % % [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod

vakuum iiné
; [] oxid uhligity (CO,) O 0O O e -
Poznquy: [ kyslik (02) O 0O 0O L] 1F230V/16A - nibytek
. . . (] vodik (H:) O O O [ iné
doplnéni blendaze [] helium (He) O O O @ datova zasuvka (6pC+104
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
Dijne 0O o0 O 30.07.2012
311 - pracovna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 311 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm

@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -

250 pristrojové vybaveni

A?OV
plyn
- - N N N . | piivod studené vody
= N = N [ L R -
ST A O A === o proveden ece
= A } AAA,}I’\ *ﬁ*#‘ Od?’-hb &ni podi
1 _ (@) r antivibra&ni podstavec
;4 - NZ %g ﬂL e - \\AL pikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod
= — 204 } } }// \\} (>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
= o 211 L] UOOOO00O000 | I I I |
= 410 ! UJ OOOo0odooo | I /[ I |
=L | =t L] OOO00odooo | I /[ I |
=L~ ‘ N/ O DO000000000 C_JC_JC_l \
= r**}**ﬂ // ] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
EI15DP3C 5 5 |7 L] UOOO0O0000o0O | I I I |
312 B o A L S / 0 0000000000 C o |
— L U] UOOOOOoOOoo | I /[ I |
=t
privedend média el.zasuvky
pocet centrdini tiak.lahve tlaklahve pocet
kust zdroj - mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 8
@] voda tepla (1) 1 @ ] ] [®] 1F230V/16A-P 1
@ = ] demivoda (w) 0O 0 O ] 1F230V/16A-N
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
999 220 [ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
v < | > L] dusik () o o o (] 1F 230/ 16A - vol. vivod
S~ | [] stlaceny vzduch (V) o o o [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
-~ ~o | [] vakuum (VAC) ] ] O [ jiné
— [ oxid uhlicity (CO,) (I R .
QHH\HHHHHHHHHHH Il L\)\\H{I\HHHHHH\H\HH\HJWHMHHHHH\ [T AT HHHH\MH\ / o fos = 00 ] 17230v/16n - naiytex
AL 4n / [] vodik (H.) O O 0O [ jiné
[] helium (He) (I I [®] datova zasuvka (3pC +11)3
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[Jine o o o 03.10.2012
312 - pracovna (vedouci oddéleni)
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 312 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@®] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) -
[] pozadovand teplota -
[] a1, filtrace (pfivod/odvod) -

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm
@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm

[ podiahova vpust -

o piistrojové vybaveni
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

~o i Shon TEra® e bosevontxtiel
Lt ‘ ‘ ‘ \J \/ ‘ W | @) tiskéma (3 e e e | Ee—
O AR A == [@] kopirka eI 0@O] | ] —— -]
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b it SREA / O O000000ooo | | I | \
800 < / O 0000000000 C_J_JC__1] |
1970 31 310 L O DO00000000 i |
3] 3 = O OOo0ooooog | ] [i ] \
< o4 224 224 224 224 privedend média el.zasuvky
; ‘ [ voda studena (S) ] ] ] @] 1F230V/16A 9
HH\JMMH A A NN AR HUHH\LHHHHJHHHHH\H\ \M\MHHHWHHM = %vocicfeplé m % % % %‘F%OV/MNP !
;gi'\/ N / AR _ demi voda (W) 1F230V/16A -N
‘ ‘ ‘ ‘ %\ ‘ ///\K / W — Fr 4‘ | [] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] ] 1F230V/16A - UPS
[ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
[ dusik (N) 0o o O [] 1F230v/ 16A - vol. vivod
[ stlaceny vzduch (V) o o o ] 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[ vakuum (VAC) O O O [ jiné
] oxid uhli&gity (CO.) O 0O O -
(] kyslik (02) 0 [ [ ] 1F 230V/16A - ndbytek
[ vodik (H.) O O [l [ jiné
] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (SPC +1T)4
1 chlor (CI,) ] ] ] [Tiiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ iine 0o oo 17.05.2012
313 - sbirky
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 313 01




A PLUS a.s.

UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

@ vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)

[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)
[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

N

malba
linoleum, sokl linol. - 100 mm
rastrovy - 2800 mm

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

7
/
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piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod

>

ZTUZIDLO V OSE D’

(>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
L] OHoodododno I /[ I |
L] UOO0oOooono I | I |
[ UOOOoOoosns I I I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
[ UOOOoOoosns I I I |
L] UHoodododno Il /[ I |

privedend média el.zasuvky
pocet centrdlni tlak.léhve tlak.léhve poéet
kust zdroj -mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 13
@] voda tepla (1) 1 @ ] ] [®] 1F230V/16A-P 3
] demivoda (w) 0O 0 ] [ 1F230V/16A-N
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
[ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
[ dusik (N) g o o [ 1F 230v/ 16A - vol. vyvod
[] stlaceny vzduch (V) o o o [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[] vakuum (VAC) ] ] ] []jiné
[ oxid uhlicity (CO,) 0 d ] -
] kysik (02) 0 0 0 ] 1F 230V/16A - ndbytek
[ vodik (Ha) 0O O 0O [ jiné
] helium (He) 0O d O] [® datovd zasuvka (6PC+1M)§
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ 0 0 O 27.04.2012
314 - pracovna (doktorandi)
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE

BIO DPV 1003

01 | 314 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[®] U1Z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) 0121
[®] pozadovand teplota 24+2°C
@) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, EU7/EUS
] chlazeni -
[®] povrchy stén keramicky obklad - 2000 mm
[@®| podiaha antistatické linoleum
@ typ podhledu, vyika podhled rastrovy tésnény - 2800 mm
[ podiahova vpust -

I ‘ © mm . ,
— e V 5o i = s pristrojové vybaveni
= *HHHHHHH"iii‘iii*"*Hi‘HHiiiiHiiiiHHiHHHHMHHMMM 0 = o
I S \ 7 T AAAA A “ivod studené vody
1RO I IR S A
/0 | N1 N1 N1 N1 N2 T by odpad - ehemickd kandizace
/ ‘ | | | stolni provedeni
4\,7 } } | gg:s?brcéni podstavec
= Jo e oz 30//0k pikonemisotelahmotnost _ anspeor prichod
= 15//UK/S.P.4Y L E’} (>1kw) (>1kw) (>50kg)  (>0,75x0,75x 1.5m)
— STH STl / [®] termostat OO OO0O0 | | I | | |
= / ®] lednice (O | IC Il \
=, / (@] mikrotom @O00000@00 - - r - 1]
= / L] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
/ L L] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
=i L] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
_ 900 UJ OOO00odooo | I /[ I |
1970 3‘| 5 U] UOOOOOoOOoo | I /[ I |
= privedend média el.zasuvky
=0 =
EO / [@] voda studend () 3 ® [ O (@] 1F230V/16A 18
- / @] voda tepla (1) 2 O ] ] [®] 1F230V/16A-P 3
= / ] demi voda (W) 0 O ] [® 1F230V/16A-N 2
He / [] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] ] 1F230V/16A - UPS
;{-(z L [@®] zemni plyn (P) 1 @ ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
== o =3 @] dusik (N) 1 ] O] ] - .
i'c % ] 102 [] stlageny vzduch (SV) ] ] ] % ; iggz; :Zi vol V\,/VOd 1
= > - vol. vyvod
= © [] vakuum (VAC) ] ] ] (] jiné
= [@] oxid uhlicity (CO,) 1 0 @ 0O -
= = g L ] kysik (02) 0 0 0 O] 1 F ?SOV/IéA - ndbytek
= g Y il Y | / OJ vodik (H:) 0O OO 0O []jiné =
= 2 AT (LT LT T2 Wﬁ %hil““”(‘c‘l”‘f’ % % % %do’mms“k“ (rexms
i N N N L ~ chlor (Cl, jiné
Sy [ p [ Y - (] argon (Ar) O O ]
ine O O O 27.04.2012
315 - laborator - histologie
STAVBA STUPEN CISLO PS-SO CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 315 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

odtahované latky - formalin, alkohol, éter

@

‘ I I

=2 ‘
QAR
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obecné pozadavky

@ vné&ji viivy (dle CSN 332000-3)

[@] UTZ (dle GSN EN 12128 @ naivlady ¢.523/20025b.)
[@®] pozadovanda teplota

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni

[@®] povrchy stén

@] podiaha

@] typ podhledu, vyika

["] podiahova vpust

N
0121
24+2°C
ano, EU7/EU5

keramicky obklad - 2000 mm
antistatické linoleum
podhled rasirovy - 2800 mm

230V
400V
plyn

pristrojové vybaveni

pfivod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskova kanalizace
odpad - chemické kanalizace

stolni provedeni

odtah
antivibrac

ni podstavec

piikon

emise fepla  hmotnost  transportni prichod

(>TkW) (>TkW) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
[@] lednice (3x) eO0O0O0H | I I I |
L] OOOOOOO000 | I I I |
L] UOOO0ooood | I I I |
L] UOOO0ooood | I I I |
L] UOOO0ooood | I I I |
L] OOOOOOO000 | I I I |
L] UOOO0ooood | I I I |
L] UOoOOodoooood | Il I I |
privedend média el.z&suvky

pocet centrdini tlaklahve tlakldahve pocet

kusd zdroj -mistni - rozvod
[@®] voda studena (S) 4 O] ] ] @ 1F230Vv/16A 9
[@®] voda tepla (1) 2 @ ] ] [®] 1F230v/16A -P 1
"] demivoda (W) ] ] ] [@®] 1F230v/16A -N 3
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] ] 1F230V/16A - UPS
[@] zemni plyn (P) 1 @ ] ] [ ] 3F400V/ 16A
[ dusik (N) o o o [@) 1F230v/ 16A - vol. vjvod —?
[ stlaceny vzduch (SV) I [] 3F 400V/ 16A - vol. vivod
[] vakuum (VAC) ] ] ] [ jiné
[] oxid uhlicity (CO.) 0o 0O O -
[ ] kyslik (O] 0] 0] 0] @ | F ?30V/1 6A - ndbytek 8
[] vod () O 0O O [ ine
] helium (He) ] ] ] [®] datovd zasuvka (PC+1M)3
[] chlor (Cl1,) ] ] ] [Tijiné
[] argon (Ar) 0 0O 0O
[ine O 0O O 27.04.2012

316 - laborator - parazitologie
STAVBA STUPEN CISLO PS - SO CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 316 00




A PLUS a.s.

UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

@ stojankova samostatna baterie se sprchovou hlavici
@ vzduchovaci motory - neni souéasti dodavky stavby/PV

@ kadé pro chov ryb - neni soucasti dodavky stavby/PV

= \\/ A aa
i A W\HHHHH\H [RRURTMIN HHIH‘H IR (AL U"\M\MHHHHHHHH‘
= O [« |
= : N N 2 N N2 by
i-( my¢ka |
= 10B/fL1/H 32 33
/i ST2xH3F L
STH
317
1970 <> =
187
§ 62//B 62//B 102 102 [O
; @ @ e e N N
— N
= 4 ¢ |
i T
§ ot j [~ ISR {
4 ‘ NN | () Pv=2400 m

atyp. vyska pracovni desky - 1000 mm
U celé sestavy

@ vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)
[®] U1Z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)
[®] pozadovand teplota

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni
[®] povrchy stén
[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika
[ podiahova vpust

P3
0121
24+2°C

ano, EU7/EUS

keramicky obklad - 2000 mm
keramicka dlazba
podhled rastrovy tésnény - 2800 mm

230V
400V
plyn

piivod studené vody
piivod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace
odpad - chemicka kanalizace

stolni provedeni

odtah

antivibraéni podstavec

pristrojové vybaveni

fikon  emise fepla  hmotnost
(>1kW) (>1kW)

transportni prichod

(>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
[@] termostat O I /[ I |
[@] myéka el e @] I I[ I |
[@] lednice e 10000 I /[ I - |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
[ UOOOoOoosns I /[ I |
U] UHoodododno I /[ I |
privedend média el.zasuvky
pocet centrdini tlaklahve tlaklahve pocet
kust zdroj -mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 2 @ ] ] @] 1F230v/16A 14
@] voda tepla (1) 2 @ ] ] [ ] 1F230V/16A -P
] demivoda (w) 0O 0 O [@®) 1F230V/16A-N 5
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
[ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
[ dusik (N) g o o [] 1F230v/ 16A - vol. vivod
[ stlaceny vzduch (V) o o o [@ 3F 400V/ 16A - vol. vjvod 1
[] vakuum (VAC) ] ] ] [ jiné
[] oxid uhligity (CO,) (I I N -
] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’23OV/16A - ndbytek
[ vodik {H.) O O O [ ine
] helium (He) 0O d O] [® datovd zasuvka (2PC +1T)2
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[Jine o o o 27.04.2012
317 - pfipravna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 317 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

@ vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

. [®] U1z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) 0123, GMO Il

@ kllmaboxy pOd stolem [®] pozadovand teplota 22+2°C

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, F9

@ na velkém klimaboxu umistény jesté dva malé (viz. 1), (@) chiazeni —____ano. celorocné

~r ° , P [®] povrchy stén omyvatelny natér - 2800 mm

privod ESIL v ruznych vyskach ®) podiaha stérka (chemicky odolnd), sokl fabion

, @ typ podhledu, vyika rastrovy t&snény - 2800 mm

@ autoklav 135B na stole 31 [ podiahové vpust .
@ UV lampa ve flowboxu o pristrojové vybaveni

400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

NN N’ PAEAN / <\ / N N\ | N \ | | odpad - chemickd kanalizace
= 7 g A > i 4 ~ z)'g'lgihprovedeni
A s ZAVES V OSE A’ 7 r‘J—«,:} antibragni podsiavec
(I / e AR NA - o ips
i - 2 NN i O b\ 22400 S i e
\gBQ L "’\lll"wﬂ'f' N | | [@] klimabox (velky - 1x) @] ] 1[I ICICICI0] Coskw |[ ano ][ 90 |[o0s8x0.67x085]
= @ @] klimabox (maly - 5x) [@|[ [ I JL LI I I ] [oskw [ ano |[ 32 |[ 0.8x0.47x08s5 |
T - 1358 102 %aufcklév @OOHOOOOOON Came J[Cane J - - |
600 10//UKVI/LT 32770k/x1K L = mikroskop 2] [ A | \
1000 l 1363 OJ OOO00o0OodoOoo | I | I |
= Q] ST L] OOOOOO000e | Il | I \
= 3 N [ UOO0OOO0000 | I | I |
= 187 3] 8 ) @ O OOoO0oOodooo | I | I |
= N
=l 1358 31//UK/8/ = pfivedend média el.zasuvky
= /" 10//UK/V1/L2 ri,[ . — . - -
= N Y B o T mim omod pocet
= @ W/ ‘\ /1 | | [@ vodastudena(s) 2 ®©@ O O [@ 1F230v/16A 12
= 500 w \ VN | \A o | D [@] voda tepla (1) 2 @ O O [@] 1F230V/16A-P 2
= V1000 mm \=2400 mm P O \ e AT | 0| (] demi voda (W) 0 O O [@] 1F230v/16A-N ¢
E=CN v=1500 mm e e et S| el \ | [Juzokiuh ehl.vody (uocHv) [ [] [ [ 1F 230V/16A - UPS
f\\)\\HIH\\MH\QHHTHHWHH\H\HHH\H\Hi\zHHHU{HH‘JHHLHHHHHHH\HHHHHHHH [ o [T [] zemni plyn (P) O O O [] 3F 400v/ 16A
= 110 110 110 So L] dusik (N) I R [] 1F 230/ 16A - vol. vyvod
/ \ \ A N [ stlaceny vzduch (V) o o o ] 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[] vakuum (VAC) O 0O 0O []jiné
[@ oxid uhiicity (CO.) 2 0 e [ -
] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’23OV/16A - ndbytek
[ vodik (H.) O O 0O [ jine
] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (3pC +11) 4
[ chlor (Cl,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ iine o o o 27.04.2012
318 - diagnosticka laborator
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 318 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[@] UTZ (dle CSN EN 12128 a naf.viddy &.523/20025b.) UTZ 2 (m.&. 322), UTZ 3 (m.¢. 321, 319), GMO Il

[] pozadovand teplota -

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, F7 (322), F9 (321, 319)

] chlazeni -

[®] povrchy stén omyvatelny natér - 2600 mm

[@®| podiaha keramickd dlazba

@ typ podhledu, vyika rastrovy t&snény - 2600 mm
@ S'l ,52,54'57 [®] podiahova vpust ano (sprchovy Zlab)

~ r ~7 ~r . Pe r
@ zabezpeceni EZS v dveri - pristrojové vybaveni
L . B

@ dvere - povrch pozink Evod e vy

odpad - splaskovd kanalizace
odpad - chemicka kanalizace
stolni provedeni

odtah

antivibraéni podstavec

piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod
(>1kW) (>1kw) (>50kg)  (>0.75x0,75x 1,5m)

V=Juu_Imin

v=1000' mm ;
L (N v=1500 mm ¥=2400, mm P @)

Al =] | HD\ ‘

=
nd
o

—
[T
|l

IR IR
0 T

™)

[T I
AT VT T T
I /[ I

110 110 110 So =
= I I I
/ 1990700 322 \ 199@700 @ $ \ 199@7% @ 3]81 9 . 7 O0O00ooooooog | I |

189 32 '| L privedend média el.zasuvky
— pocet centréini flaklahve Hakldhve pocet

— kuso 2droj  -misti - rozvod

2 [®] voda studena (S) 2

@] voda tepla (1) 2

] demivoda (W)

[] uz. okruh chl. vody (UOCHV)

] zemni plyn (P)

[ dusik (N)

[] stlageny vzduch (SV)

[] vakuum (VAC)

Ooooodn

OOooOoOoon
]
[
O
O
O
[
O

@] 1F230V/16A 2
] 1F230v/16A-P

[ ] 1F230V/16A -N

] 1F230V/16A - UPS

[ ] 3F 400V/ 16A

[ ] 1F230V/ 16A - vol. vyvod
[ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod

I O O Y 1)
OOOOoDooooooonon
OOOOoDooooooonon

[Tijiné
[] oxid uhlicity (CO,)
(] kyslik (02) ] 1F 230V/16A - ndbytek
[ vodik {H2) (] jiné
] helium (He) [@®] datové zasuvka (0PC +11)1
1 chlor (CI,) [Tiiné
[ argon (Ar)
Ciné 27.04.2012

319, 321, 323 - hygienicka smycka

STAVBA STUPEN CISLO PS -SO CAST VYKRES REVIZE

BIO DPV 1003 01 | 319 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@® vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)

[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)
[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

N

malba
linoleum, sokl linol. - 100 mm
rastrovy - 2800 mm

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

77777777777 - - [ — antivibraéni podstavec
[© [ o o) .- |- £V — | = - e ————
=m0 T D S L [ S s i
| | | Z = O OO00000000 C_JC_ | |
! ! ! . N= L] UOO0OO0000] | I I[ I |
222 222 222 225 215 — [ UOO0OOO0000 | I I I |
_Ted= O O000000000 C_JC__JC_] \
STH = 1 L] OHOoOodooo | I /[ I |
= L] OHOoOodooo | I /[ Il |
*\ [ UOO0OOO0000 | I /[ I |
500 L] OHOododooo | I /[ I |
1970 L i
privedend média el.zasuvky
225/18 R o i romod pocet
[®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 13
@] voda tepla (1) 1 @ ] ] [@®] 1F230V/16A-P 3
] demivoda (W) ] ] ] [ ] 1F230V/16A -N
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
- [ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
7 ZAVES V OSE A [ dusik (N) 0o o O [ 1F 230/ 16A - vol. vjvod
( © © [ stlaceny vzduch (V) o o o ] 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[] vakuum (VAC) ] ] ] []jiné
[] oxid uhligity (CO,) (I I N -
] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’23OV/16Afnc1byfek
[ vodik {H.) O O O [ ine
] helium (He) 0O d O] [® datovd zasuvka (6PC+1M)§
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ jne 0O 0O O 27.04.2012
324 - pracovna (doktorandi)
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 324 00




A PLUS a.s.

UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@®] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[®] U1Z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) 0121
[®] pozadovand teplota 24+2°C
@) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, EU8/EUS

o sy 7 ~ s
- fyzikalni zatemnéni (] chiazeni

[®] povrchy stén fyzikdIni zateméni, malba, keramicky obklad - 2000 mm
[@®| podiaha antistatické linoleum
@ typ podhledu, vyika podhled rastrovy tésnény - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

- —~

\| L a | \';l} - % piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prichod
i1 0 A 0 = Sim T T sorsxorbxram
i O fa— e e e
R T B AN e | 112N \ I I[ I |
< N2 (N i 5 | T 0 0000000000 i \
| | S O 8 |
57 0 | I= L] OHOoOodooo | I /[ Il |
= : = L] OHOoOodooo | I I I |
\ A *\ L] UOO0OOO0000 | I /[ I |
\ L] OHOododooo | I I I |
\ X=X 900
\\ 325 1970 privedend média el.zasuvky
A SIH STH cet tréini flak Idhve tak lahve &
= 57 104/L1 il — fows “a mm romod pocel
U 102 — [@ vodastudend (5) 3 ® [ [ [@) 17 230v/16A 12
65 65 o = @] voda tepla (1) 2 @ ] ] [@®] 1F230V/16A-P 2
’ N2 N1 _ _ ¥ <> = [] demivoda (W) 0O O O [@ 1F230V/16A-N 1
e == —— —] // // = [] uz. okruh chl.vody (UOCHY) [ [ O ] 1F230V/16A - UPS
oS - - V = [@] zemni piyn (P) 1 @ O O [ 3F 400v/ 16A
H=F H\HHH‘HHHHHHHHHHHHHH\HH\‘H\H\HHHH\H\HH\HHHHHHHH 0 DS N JHH; %C’”US{HN! oo 2 % % % [@ 1F230V/ 16A - vol. vyvod 1
_ — stiaceny vzauc v VWV
- == ANV ANIAON Nigall= 3 vk (VAC) O O O |Gpeorierreme
[@ oxid uhiicity (CO.) 2 0 e [ -
] kysik (02) 0 0 0 O] 1 F ’23OV/16Afnc1byfek
(] vodik (H2) O O O [ jine
] helium (He) 0O d O] [® datovd zasuvka (4pC +1M) 4
[ chlor (Cl,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[Jine o o o 25.05.2012
325 - fluorescenéni mikroskopie
STAVBA STUPEN CISLO PS-SO CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 325 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

~
~

- fyzikdlni zatemnéni

s

[T

C

| T ‘
X0 O O O O 0

p
_
‘
A
‘

BT LI
___

~
~

900
1970

64

(AT AT

900
1970

[@® vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)

[@] 077 (dle CSN EN 12128 a naF
[®] pozadovand teplota

viddy €.523/20028b.)

N
0121
24+2°C

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, EU8/EU5

] chlazeni
[®] povrchy stén fyzikdlni zateméni, malba, keramicky obklad za umyvadiem - 2000 mm
[@®| podiaha antfistatické linoleum, sokl - 100 mm

@ typ podhledu, vyika

podhled rasirovy tésnény - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V
400V
plyn
privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace
odpad - chemickd kandlizace
stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

pristrojové vybaveni

QU T T T

Shon TEra® e bosevontxtiel
[@] lednice @000 | | I | | |
L] UOO0OO0000] | I I[ I |
[ UOO0OOO0000 | I /[ I |
L] OHOoOodooo | I /[ I |
L] OHOoOodooo | I /[ I |
L] OHOoOodooo | I /[ I |
[ UOO0OOO0000 | I /[ I |
U] OHOododooo | I /[ I |
privedend média el.zasuvky
R o i romod pocel
[®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 18
@] voda tepla (1) 1 @ ] ] [@®] 1F230V/16A-P 3
] demivoda (w) 0O 0 O [@®) 1F230V/16A-N 1
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
[ zemni plyn (P) ] ] ] [] 3F 400V/ 16A
[ dusik (N) o o o [ 1F230v/ 16A - vol. vivod
[ stlaceny vzduch (V) o o o [ 3F 400V/ 16A - vol. vjvod
[] vakuum (VAC) ] ] ] []jiné
[] oxid uhligity (CO,) (I I N -
] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’23OV/16A - ndbytek
[ vodik {H.) O O O [ ine
] helium (He) 0O d O] [® datovd zasuvka (6PC+1M)§
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ ine 0O 0O O 25.05.2012
326 - DIC mikroskopie
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 326 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[®] U1z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) 0121

[®] pozadovand teplota 241+2°C
oy Ly ” -~ s @) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, EU8/EUS

- fyzikalni zatemneéni ] chiazent

[®] povrchy stén fyzikdlni zateméni, malba, keramicky obklad za umyvadiem - 2000 mm

[@®| podiaha antistatické linoleum, sokl - 100 mm

@ typ podhledu, vyika podhled rastrovy tésnény - 2800 mm

[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

| i \ 1 [ \ ’ . [N A \ 1 \ \/ = antivibraéni podstavec
‘Li - } ‘ ‘L } ‘ ‘L - ‘ 7z, V ; piikon  emise tepla  hmotnost  transportni priichod
= NN [ IHHHIHHHIHH\HHHH\HHHHH HHHHHHHHH\HHHHHHH\H [ 7 M= O Trar e e
= = @ lednice 2] e e e e \
= | 187 = UJ OOOo0odooo | I /[ I |
= = L] OOO00odooo | I /[ I |
= @ = O 00000oooog | | ] | \
= o4 = O OOooo0oooooo | | I | \
— = % UOOO0O0000o0O | I I[ I |
\ — OOO00odooo | I /[ I |
\ RN 0 e e
\ 900
\ w97o ~. d , ,d. | , k
\ pfivedend media el.zasuvky
e —
< -= [@] voda studena (S) 1 @ [ ] [@) 1F230v/16A 18
— @] voda tepla (1) 1 @ ] ] [@®] 1F230V/16A-P 3
= ] demivoda (W) ] ] ] @] 1F230V/16A -N 1
= [] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
- - ‘ = ] zemni plyn (P) 0O 0O O [] 3F 400V/ 16A
== S| O O A R R HHIHH [ = [ dusic (N) o o o [] 1F230v/ 16A - vol. vivod
T J\\ T J = [] stlageny vzduch (SV) ] ] ] [] 3F 400/ 16A - vol. vivod
= S ——=—o N ========— - = [ vakuum (VAC) O O ] [ jiné )
, [] oxid uhlicity (CO,) 0 d ] -
Poznamky: (] kysik (02) 0O 0O 0 L] 1F230v/16A - ndbytek
., . [ vodik (H) O O O [ jiné
dOp'nenI b|enddze ] helium (He) ] ] ] [@] datové zésuvka (6PC +1T) 5
1 chlor (CI,) ] ] ] [Tiiné
[ argon (Ar) ] ] ]
Cine 0O 0 O 30.07.2012
327 - fazova mikroskopie
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 327 02




A PLUS a.s.

UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

T
A

[@® vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)
] chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

N

malba
linoleum, sokl linol. - 100 mm
rastrovy - 2800 mm

AEEaBamsREmNAEENRE
[ I I I
F=x—7 I F=A"—17
[ T B 1 N B T
/NN N T/NR N
|/ \A\‘\ | 1/ \J
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| F=A—7 |

A T +
/Ny NT | 1
I/ A\ | s \
E———X \

L 201 | 225//B 2
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7 AT L P P A AT G, 77 A I I

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod

(>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
L] OHoodododno I /[ I |
L] UOO0oOooono I I[ I |
[ UOOOoOoosns I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
[ UOOOoOoosns I /[ I |
L] UHoodododno I /[ I |
privedend média el.zasuvky
pocet centrdini tlaklahve tlaklahve pocet
kust zdroj - mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 1 @] 1F230V/16A 22
@] voda tepla (1) 1 [@®] 1F230V/16A-P ]

] demivoda (W)

[] uz. okruh chl. vody (UOCHV)
] zemni plyn (P)

[ dusik (N)

[] stlageny vzduch (SV)

[] vakuum (VAC)

I O O Y 1)
OOOOoDooooooonon
OOOOoDooooooonon

[ ] 1F230V/16A -N
] 1F230V/16A - UPS
[ ] 3F 400V/ 16A

[ ] 1F230V/ 16A - vol. vyvod
[ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod

[Tijiné
[ oxid uhlicity (CO,) .
] kysik (02) ] AI‘F’QSOV/IéA - ndbytek
[ vodik {H2) (] jiné
] helium (He) [@®] datové zasuvka (8pC +1T)8
1 chlor (CI,) [Tiiné
[ argon (Ar)
[ iine 25.05.2012
328 - pracovna (diplomanti)
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 328 01




A PLUS a.s.

UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@® vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)

[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)
[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

N

malba
linoleum, sokl linol. - 100 mm
rastrovy - 2800 mm

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

‘I ‘ e LV 4 \/ ‘ M J > J ‘ ‘ R s ; antivibraéni podstavec
=[] I [T T T LRI O S ———
| IBNE O 0000000000 I |
. = UJ OOo0ogosno I /[ I |
222 = O Ooooooooon I I I \
= L] UOOOOOo0oos I /[ I |
= L] UOOOOOo0oos I /[ I |
= L] UOOOOOo0oos I /[ I |
L] OO00o0ogoUno I /[ I |
U] UoOooOooos I /[ I |
1970
privedend média el.zasuvky
=
226 225 % [®] voda studena (S) | 1 d@ ] Dd @] 1F230v/16A 13
R = [@ voda tepla (1) 1 ®@ [ ] [@] 1F230V/16A-P 3
LN = [ demivoda (W) O OO O [ 1F230V/16A -N
VA = [] uz. okruh chl.vody (UOCHY)  [[]  [] O [] 1F230v/16A - UPS
L @ f\ ] zemni plyn (P) O O O (] 3F 400V/ 16A
& [ dusik (N) ] ] ] -vol. vyv
oN Al Oetazervacnsl 0 O O | | [ oramvrionovied
[] vakuum (VAC) ] O] O] [ jiné
[] oxid uhligity (CO,) O 0O O -
] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’23OV/16Afnc1byfek
[ vodik {H.) O O O [ ine
] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (7PC +11)§
1 chlor (CI,) ] ] ] [Tiiné
(] argon (Ar) O 0O O
[ine O 0O O 27.04.2012
329 - pracovna (doktorandi)
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 329 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@®] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) -
[] pozadovand teplota -
[] a1, filtrace (pfivod/odvod) -

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm
@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm

[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

v ‘ L_V_ i ‘ \\/ ‘ = gg:igihbrcém podstavec
g HHHHH\HHHH\HHHH\HHHH\HH\HHH\HH I A —
L ,’ID\,I\,I\ } | s (>1kwW) (>1kW) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m}
ANt N | ! = L] OOOOOO000n | I | I \
Q SN0 T T e — O o | [ | \
/N S 25 /SH O 0000000000 CJC_JC_ \
a K4 L Lo = O OOoD000oooo | ] I I |
= 3 (B) S = SEEEEEE R E e — }
4 | O 0000000000 1 \
\ N O o o o I I | )
\ oLz
)\ L privedend média el.z&suvky
T 331
:P 7777‘ 297 226 223 225 215 H [®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230V/16A 9
| \ /} @] voda tepla (1) 1 O ] ] [@®] 1F230V/16A-P 2
< o \ V1 ; AN ‘\ TR h 4 ] demi voda (W) 0 [ O [] 1F230V/16A-N
:r ,M,4: } N L N o~ ' [] uz. okruh chl. vody (UOCHY)  [] [ | % 1F 230V/16A - UPS
NN ] zemni plyn (P) ] ] ] 3F 400V/ 16A
= ‘|\ Il \H‘H\ IR IR \‘\ Il \W\ \H‘H H\W\H \H‘H\ I \H \H \‘\ [T \H‘H \‘\ H LI (7 ausic () O 0 0O 23001 16 et vyeoa
- R ‘ cre [ stlaceny vzduch (V) o o o [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
, . [] vakuum (VAC) ] O] O] [ jiné
Poznamky: (] oxid uhicity (CO.) O O O T3 17 230/ 16m - ndioytor
v 7 - [ kyslik (O) 0O O H ol /16A - ndbytel
doplnéni blendaze ] vodik (H.) O O O fine
] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (6PC +11)§
1 chlor (CI,) ] ] ] [Tiiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ iine o o o 30.07.2012
331 - pracovna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 331 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

- LM4

\/ | |

\4;/

.(

I
|
222

225

9.
[6,]
193
00y
RiTRTRRRTRTATAIN

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[] 07z (die CSN EN 12128 a naif.

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)
] chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

viady €.523/20025b.)

malba
linoleum, sokl linol. - 100 mm
rastrovy - 2800 mm

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

ENSDPSC

800
1970

Pozndmky:
doplnéni blendaze

piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod

(>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
L] OHOoOodooo | I /[ I |
L] UOO0OO0000] | I | I |
[ UOO0OOO0000 | I I I |
L] OHOoOodooo | I /[ I |
L] OHOoOodooo | I /[ I |
L] OHOoOodooo | I /[ I |
[ UOO0OOO0000 | I I I |
L] OHOododooo | I /[ I |
privedend média el.zasuvky
pocet centrdini tlaklahve tlaklahve pocet
kust zdroj -mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 10
@] voda tepla (1) 1 @ ] ] [@®] 1F230V/16A-P 2
] demivoda (w) 0O 0 ] ] 1F230V/16A-N
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
[ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
[ dusik (N) o o o [ 1F230V/ 16A - vol. vivod
[] stlaceny vzduch (V) o o o [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[] vakuum (VAC) 0O d O] []jiné
] oxid uhlicity (CO,) ] ] ] -
] kysik (02) 0 0 0 ] 1F 230V/16A - ndbytek
[ vodik (Ha) 0O O 0O [ jiné
] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (6PC +1T)6
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ jne 0O o0 o 30.07.2012
332 - pracovna (technici)
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 332 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@®] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm

@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

JJ_@; _ ‘7 _ V 7 piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prichod
= 2 7 (>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0.75x 0,75 x 1,5m)
HHHHHH\\HHHHHHH\HHHHHHH\HHHHH\\HHHH\H\HHHHHHHH\HHHHHHH\H\HH / 0 Sooooooooy | I I I |
L] OOOo0odooo | I /[ I |
{Q L] OOO00odooo | I /[ I |
225 L] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
411 L] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
= 9 L] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
L] OOO00odooo | I /[ I |
| E5DPSC O 0000000000 C Il |
\ 800
\\ 1970 pfivedend média el.zdsuvky
= =
= SIH = [@®] voda studend (S) ‘1 d@ O Dd @ 1F230v/16A 10
] 215 =15 [8] voda tepla (1) 1 © I 0O [@ 1F230v/16A-P 2
} — [] demivoda (W) ] O O [ ] 1F230V/16A -N
{4‘ i N = [] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] % 1F 230V/16A - UPS
== | +J B [ zemni plyn (P) ] ] ] 3F 400V/ 16A
| e — [] dusik (N) [ [ 1F 230v/ 16A - vol. vyvod
{= 1{\‘\\!\\\\\\\\\\\\\\\\\HHHH\H\HU\‘ \HHWM\H\‘H\HHHHH\\H\H‘H\HHHHHH\HH‘ H\‘\H HIHHi [ stiageny vaduch (sv] O 0O 0O ] 35 40001 1 6n - voh v
. o = [ volwwm (vaQ) 0O O o [ e
Poznémky: %E;?klgjﬂy (o) % % % ] 1F 230V/16A - ndbytek
- - ] vodik (H) O O O [ jine
doplnéni blendaze (] helium (He) O O O @ datovazasuvka 6P+ 1ms
%chlor (Cl,) % % % [Tiiné
argon (Ar)
[ iine o o o 30.07.2012
333 - pracovna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 333 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky
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to pro videokonferenci

Ve

fipojné mis

~7

3 p

Poznamky

)

ice

to AV techniky (podlahovd krab

Ve

J4

fipojné mis

(4) p

O doplnéni blenddze

[@®] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni

[®] povrchy sténvertikdlni stinici lamely, malba, ker. obklad (linka - 600 mm, umyvadio - 2000 mm
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm
@ typ podhledu, vyika akusticky rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

piivod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

fransportni prochod
(>0.75x 0,75 x 1,5m)

piikon
(>1kW)

emise tepla  hmotnost
(>1kw) (>50kg)

dataprojektor

Ooooodn

]
]
]
L]
L]
L]
]
L]

privedend média el.zasuvky

centrdini tlaklahve tlak lahve
zdroj -mistni - rozvod

pocet
kust

pocet

@] 1F230V/16A 2
[@® 1F230v/16A-P 5
[ ] 1F230V/16A -N

] 1F230V/16A - UPS

[ ] 3F 400V/ 16A

[ ] 1F230V/ 16A - vol. vyvod
[ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod

@] voda studena (S) 1

@] voda tepla (1) 1

] demivoda (W)

[] uz. okruh chl. vody (UOCHV)
] zemni plyn (P)

[ dusik (N)

[] stlageny vzduch (SV)

[] vakuum (VAC)

I O O Y 1)
OOOOoDooooooonon
OOOOoDooooooonon

[Tijiné
[ oxid uhlicity (CO,) .
] kysik (02) ] AI‘F’23OV/16A - ndbytek
[ vodik {H2) (] jiné
] helium (He) [@®] datové zasuvka (PC+1M 1N
1 chlor (CI,) [Tiiné
[ argon (Ar)
[ iine 10.08.2012
334 - seminarni mistnost - specialni
STAVBA STUPEN CISLO PS-SO CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 334 03




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba, keramicky obklad za umyvadlem - 2000 mm
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm

@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -

o piistrojové vybaveni
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah
DN | N L AR ‘ 1 antivibraéni podstavec
b=ti=d 5 | ==< | b==< AW 492 piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prichod
il HHH\HHm/mm\\\HH‘HHHHHHHHH\\HH H\HHHH\‘HH\HHH\H\H\H\HH\H\HHHH\‘HH [N \ L[ S e i
| J e
\ I I I |
¢ | L] OOO00odooo | I I I |
5= N i i i L L] UOOO0O0000o0O | Il I I |
721/ 721/ 721/ 721/ 0 0000000000 C a1 \
L] UOOO0O0000o0O | Il I I |
338 L] OOO00odooo | I I I |
U] UOOOOOoOOoo | I I I |
72//A 72//A 72//A 72//A 72//A ] pfivedend média el.zésuvky
q il il il il P pocet centrdlni tiak lahve flak lahve pocet
kust zdroj - mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 2
J i i ] @] voda tepla (1) 1 @ ] ] [ ] 1F230V/16A -P
s S 1 O il H\HHH I T I U %S’:”;L:S::;mody(uocw) % % % %:Eiigiﬁ:ii'{jﬁ
/Q% 8 g (o) ‘ ‘ ﬁ AN OJ zemni plyn (?) O O 0O ] 3F 400v/ 16A
[ dusik (N) 0o o O [] 1F230v/ 16A - vol. vivod
[ stlaceny vzduch (V) o o o [] 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[ vakuum (VAC) O O O [ jiné
[] oxid uhligity (CO,) O 0O O -
] kysik (02) 0 0 0 ] 1 F ?3OV/16A—n0byfek
[ vodik (H.) O O [l [ jiné
] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (1PC +1M)1
1 chlor (CI,) ] ] ] [Tiiné
[ argon (Ar) ] ] ]
Dine O O O 27.04.2012
338 - pfiruéni sklad
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 338 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

@ vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) -
[] pozadovand teplota -
[] a1, filtrace (pfivod/odvod) -
] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm
@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -
; s pristrojové vybaveni
R I R AN M ot
1 N/ fivod studené vody
‘r J L \M/,J ] 93 | _ gfivoj c'ie:’ﬂ vodyd'
I | — odpad -splaskovd kanalizace
T M It ¢ e oo
: gg:igihbrcém podstavec
5 piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prichod
225 224 = (>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0.75x 0,75 x 1,5m)
L] OHOoOodooo | I /[ I |
4= L] UOO0OO0000] | I I[ I |
7 [ UOO0OOO0000 | I /[ I |
// L] OHOoOodooo | I /[ I |
/ L] OHOoOodooo | I /[ I |
L] OHOoOodooo | I /[ I |
/ [ UOO0OOO0000 | I /[ I |
" B U] OHOododooo | I /[ I |
EW1 pfivedend média el.zdsuvky
90 pocet centrdlni tlak.léhve tlak.léhve poéet
_JU kust zdroj  -mistni - rozvod
= 19, [®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 19
[@] voda tepla (1) 1 @ ] ] [@® 1F230v/16A-P 5
STH ] demivoda (W) ] ] ] [ ] 1F230V/16A -N
J > [] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] ] 1F230V/16A - UPS
| 220 215 ] zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
| p
i D 7 L] dusik (N) I R [ 1F230V/ 16A - vol. vyvod
. b [] stlaceny vzduch (V) o o O [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
| [] vakuum (VAC) ] O] O] []iiné
HH‘ HH\ | HHHHH\HHHH\ H\HHHHWMHHHH\H\ \MHH\HHHHHW\HHH\H \‘H\H \H‘HH [ oxid uhlicity (CO.) O 0O O & -
(] kyslik (02) O 0O ] 1 F ?3OV/16A - ndbytek
° ] vodlik () O O O [ jne
[ helium (He) 1 O ] [®] datové zésuvka (sPC+1M)7
[ chlor (Cl,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
Cine O 0O O 27.04.2012
339 - pracovna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 339 00




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@] vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[] 072 (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[] pozadovand teplota

[] a1, filtrace (pfivod/odvod)

] chlazeni -
[®] povrchy stén malba
[@®| podiaha linoleum, sokl linol. - 100 mm

@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

LN 7 N 7 — odtah
L 7\77 JT N'I — 1 — //// antivibraéni podstavec
‘s"-r’ v N1 | NT | NjQ Q -7 pikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod
(>1kW) (>1kW) (>50kg) (>0,75x 0,75 1,5m)
[IRIIRRRmIN HUH!HJWJH (LTI H\MH R R R IR N LH : W Il B lociice (3] sLLOLoOLLOY | T |
LN 7 O I | I I I
< I 1 4 O 000000o000d | | [ | \
8 oy _\ a1 2 225 2 O 0000000000 | | [ | \
203 \ 200 | ] UOOO0O0000o0O | I /[ I |
= 0 O000000000 L C | |
/ 0 0000000000 |
/ U] UOOOOOoOOoo | I I[ I |
/ 341 . ,
/ privedend média el.zasuvky
= pocet centralni tlak.lahve tlak.lahve pocet
kust zdroj - mistni - rozvod
224 224 224 224 [®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230V/16A 10
L @] voda tepla (1) 1 @ ] ] [@®] 1F230V/16A-P 2
193 ] demivoda (w) ] ] ] [@®] 1F230V/16A-N
| Lanq [] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
a0 A YA T R [ zemni piyn (P) 0 o o [ 37 400v/ 16A
[ P = : | \ | [] dusik (N) 0 O U [ 1F230V/ 16A - vol. vyvod
[ stlaceny vzduch (V) o o o [] 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[ vakuum (VAC) O O O [ jiné
[] oxid uhligity (CO,) (I I N -
] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’23OV/16Afnc1byfek
[ vodik {H2) 0O O O L] iine
] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (3pC +21)4
1 chlor (CI,) ] ] ] [Tiiné
[ argon (Ar) ] ] ]
mp O O O 27.04.2012
341 - pracovna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 341 01




A PLUS a.s.

UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

@ spektroskop - velky vyvin tepla, odtah ve vysce 800 mm nad
pracovni plochou
(2) atomarni spekiroskop - nutny odtah produkovaného ozénu

(3) specidlni jisténi zasuvky N - 25A

[@® vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3) N

[®] U1z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) 0121
[®] pozadovand teplota 22+2°C
@) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, EU7/EUS
@ chlazeni ano, v letnim obdobi
[®] povrchy stén stinici motorické rolety vnitini, keramicky obklad - 2000 mm
[@®| podiaha keramicka dlazba, chemicky odolné

@ typ podhledu, vyika podhled rastrovy tésnény - 2800 mm
[ podiahova vpust -

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod

O [ vsecnny zasuvky V=120 V=12 250
= \\\
S Jedna ze zGsuvek UPS
1 ©ofs
C) == 130
21//4Y 11 10//UKAV1/LTIL2 N
= 11
1 . STIW %
S,T.H1F N
\
\
\
\
A
=
7 =
/ —
/
/
/
y 1970
= ‘ \ EW15DP1C
<> 50 100 \
‘ \ 62
HC L 7(2‘ I\.vc“ ////
P ! < 02 -
LSS J A Y N ] NI bV‘ | | N1 @ @ -~
= N0 00 0 O 0 O
+
T o | an

Pozndmky:
@ domeér pracovni desky

(>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)

[®] atomdmi spekiroskop @[ [ I 1L JL LI ICILT [ 20 J[ ano ][ - | |

[@] specol @O OOO00] | I | |

[@] kompresor @D OOOON | | | - |

[@] pc (2%) eOO00d000 | | I | | - |

[@] spektrometr e DOH000 C2e I 00 - |

L] OHOoOodooo | I /[ I |

[ UOO0OOO0000 | I /[ I |

U] OHOododooo | I /[ I |

privedend média el.zasuvky

o T mim omod pocet

[®] voda studend (S) 2 @ ] ] @] 1F230v/16A 7

@] voda tepla (1) 2 @ ] ] [@®] 1F230V/16A-P 1

[®] demivoda (W) 1 O] O O @] 1F230V/16A -N [

[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS

[ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A

L dusik (N) o o o [] 1F230V/ 16A - vol. vyvod

[8] stiaceny vzduch (sv) 1 0 = 0 [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod

[] vakuum (VAC) ] ] ] []jiné

] oxid uhlicity (CO,) ] ] ] -

@) kysiik (O:) ) 0O @ 0 ] 1F230V/16A - néiboytek

[ vodik {H.) O O O [ ine

] helium (He) ] ] ] [@®] datové zasuvka (1PC +11)2

1 chlor (CI,) ] ] ] [Tiiné

[ argon (An) (I I N

Oine e @ O 25.05.2012

342 - atomarni spekiroskop

STAVBA STUPEN CISLO PS -SO CAST VYKRES REVIZE

BIO DPV 1003 01 | 342 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky
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\ I AAAAA
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\ /\ ®
H N / /\< } AR CD
AN 0N AR
) /s \ / \
N /7 3B Vo 6A

1

0/S.W P 4Y S\Q/Q\;//Q\Lg(/éA,O/S,W,P,4Y,SV/VAC i

. P.AY.SV, 10//UK/N3/L1,L2/1 m}\

STLIESV,| (\ |

P.VACW Nl

T FWISDPIC /
343
SHWSY, 1970
@ P,TF.VAC
‘ ‘ 12//B2/L3/S,W.P.4V,8Y/VAC |

33//X1 sy 00 Tl iy
| |
103 } }
| |
| |
SH vsechny zasuvky v=1200 v=1200+V=250 N L <> |

| Yy hh g Y | TN

(I T AT AT A I T I
Jedna ze zdsuvek UPS TNZOT s I
_ | rcemET
/\ ©ff i Il A(wf | i

atyp. vyska pracovni desky - 1000 mm
U celé sestavy

@ vn&ijsi viivy (dle CSN 332000-3)

[®] U1z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)
[®] pozadovand teplota

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod)

N
0121
22+2°C
ano, EU7/EUS

@ chlazeni ano, v letnim obdobi
[®) povrchy stén stinici motorické rolety vnitini, keramicky obklad - 2000 mm
[@®| podiaha keramickd dlazba

@ typ podhledu, vyika
[®] podiahova vpust

podhled rasirovy tésnény - 2800 mm

ano

230V
400V
plyn
privod studené vody
privod demi vody

pristrojové vybaveni

odpad - splaskovd kanalizace
odpad - chemicka kanalizace

stolni provedeni
odtah
antivibraéni podstavec

piikon

emise tepla  hmotnost

transportni prichod

(>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)

[@] vaiic N Y | I |

[@] termostat 0 IV N | I |

[@] termoblok I N | I - |

[@] chladni¢ka 2 O O | I - |

[@] vodni Idzer N P | I - |

[@] trepacka OHO000de 0 | I I I |

[@] redestildtor D@ | | I |

L] OHOododooo | Il /[ I |

privedend média el.zasuvky

o T mim omod pocel

[®] voda studend (S) 4 @ ] ] [@ 1F230v/16A 14

[@] voda tepla (1) 2 @ ] ] [@® 1F230v/16A-P 1

[@] demivoda (w) 2 ® [ O [@) 1F230v/16A-N 1

[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS

[@®] zemni plyn (P) 2 @ ] ] [ ] 3F 400V/ 16A

L1 dusik (N) U o o [@ 1F230v/ 16A - vol. vivod 2

[@ stlaceny vzduch (sv) 2 o 00 O [] 3F 400V/ 16A - vol. vyvod

[@®) vakuum (VAC) 2 e [ J [ jiné

] oxid uhli&gity (CO.) O 0O ] -

] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’QSOV/IéA - ndbytek

[ vodik {H2) O O O [ jine

] helium (He) 0O d O] [® datovd zasuvka (2PC+1M)3

[ chlor (Cl,) ] ] ] [ijiné

[ argon (An) (I I N

[ ine O 0O O 25.05.2012

343 - laborator chemickda (mokra)

STAVBA STUPEN CISLO PS -SO CAST VYKRES REVIZE

BIO DPV 1003 01 | 343 01




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@® vn&ijsi viivy (dle CSN 332000-3) N
[®] U1z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.) 0121
[®] pozadovand teplota 2012 °C
@) V1T, filtrace (pfivod/odvod) ano, EU7/EUS
@ osadit snadno cistitelny sifon - prace s hlinou L] chiazent PR e —
[®] povrchy stén stinici motorické rolety vnitfni, keramicky obklad - 2000 mm
[@®| podiaha linoleum
@ typ podhledu, vyika rastrovy - 2800 mm
[®] podiahova vpust ano
oy pristrojové vybaveni
400V
plyn
- - - - - - - . privod studené vody
. < < < < ¢ < e : piivod demi vody
- e L e L/ - L - e L/ - 4 odpad - splaskova kanclizace
€ A A 0 R O M\H TR T m ([T BRI £ o provedan; - cretiace
g Moo B N f""(j"’T Smotripodsove
. [ 7my ka I\T'I 7N27 ED } } : ’pfitor\' err'\\sekb:)\cl h(moC:L'\o'SO :v%nspcvénipr\'_rchoc)l
- | | >1kW] >1kW] >50kg] >0,75x 0,75 x 1,5m)]
- 102 | } @] suséma 3 e | ™ \
: 33//X1 33//X1 10//L1,L2/W ! } : [@ odparka OO O00000 Cae I 111 ‘
: //sm TR 12//VL/B2/S,W.P SY.8Y/VAC K £ L] Uoouooooog | | I | \
= W,2xH = L] UOOO0O0000o0O | I I I |
= ’ SHWPSV| O Oooooooood | | | | \
x EW15DP1C
J 2IFVAC / 0 O000000000 L C | |
/K (87 900 0 0000000000 C i |
) 344 1970 O 0000000000 C Il |
£ 152 || . L .
—— Y privedena media el.zasuvky
R o ° - X8k F
- (>} : [@ vodasstudena (5) 3 @ 1 [ [@ 1F230v/16A 8
N \ : [@] voda tepla 1) 2 @ 1 0O [] 1F230V/16A-P
_ Ly E
EZ:HHHHH\\HHTH\H\HHHHHH\HHIHHHHHHHHH\HHHHHHH\HHHHHHHHHH\H MIHTTARITTTTARII] & [®] demivoda (W) 2 © 0O O (@] 1F230v/16A N !
\ b ARAAR : [] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
N PP N A s [@] zemni plyn (P) 1 ® [ ] [] 3F 400/ 16A
16 N S X VAN ] L dusik (N) o o o [@ 1F230V/ 16A -vol. vyvod _ 2
(@] stlaceny vzduch (V) 1 O L] L] [@®] 3F 400V/ 16A - vol. vyvod -2
[@] vakuum (VAC) 1 e [ J (] jiné
[] oxid uhligity (CO,) (I I N -
[] kyslik () 0 0 0 ] AI‘F’QSOV/IéA - ndbytek
[ vodik (H.) O O O [ jine
L] helium (He) 0o o 0O [@ datova zasuvka (1PC +11)2
[ chlor (Cl,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[iine oo o 09.09.2012
344 - pripravna vzorko
STAVBA STUPEN CISLO PS-SO CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 344 02




A PLUS a.s. UKB - CESEB pavilon A31

obecné pozadavky

[@® vn&jsi viivy (dle CSN 332000-3)

[®] U1z (die CSN EN 12128 a naf.viady &.523/20025b.)

[®] pozadovand teplota

@) V1T, filtrace (pfivod/odvod)
@ chlazeni

[®] povrchy stén

[@®| podiaha

@ typ podhledu, vyika

[ podiahova vpust

N
?
20£2 °C
ano, EU9/EU4, vihkost 50£10%
ano, v letnim obdobi
keramicky obklad - 2000 mm
stérka, sokl fabion
rastrovy - 2800 mm

230V pristrojove vybovenl
400V

plyn

privod studené vody

privod demi vody

odpad - splaskovd kanalizace

odpad - chemickd kandlizace

stolni provedeni

odtah

antivibracni podstavec

Wi

piikon  emisetepla  hmotnost  transportni prischod

XA . . . R, _ o A
A T T T t
N
100 31//B 10
62 62
82
//// //// //// /// //// //// Ve
- - - - v
// // // // // // Ve
0 S A R A A
N1 'N2 ‘ AR Y[~ — S

(>1kw) (>1kw) (>50kg) (>0,75x 0,75 x 1,5m)
[@] lednice O | I | | |
L] UOO0oOooono I I[ I |
[ UOOOoOoosns I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
L] OHoodododno I /[ I |
[ UOOOoOoosns I /[ I |
U] UHoodododno I /[ I |

privedend média el.zasuvky
pocet centrdini tlaklahve tlaklahve pocet
kust zdroj -mistni - rozvod
[®] voda studena (S) 1 @ ] ] @] 1F230v/16A 7
@] voda tepla (1) 1 @ ] ] [ ] 1F230V/16A -P
] demivoda (W) ] ] ] [@®] 1F230V/16A-N 1
[] uz. okruh chl. vody (UOCHY) [ ] ] ] 1 1F230V/16A - UPS
[ zemni plyn (P) ] ] ] [ ] 3F 400V/ 16A
[ dusik (N) o o o [] 1F 230V/ 16A - vol. vyvod
[ stlaceny vzduch (V) o o o [ 3F 400V/ 16A - vol. vyvod
[] vakuum (VAC) ] ] ] []jiné
[] oxid uhligity (CO,) O 0O O -
] kysik (02) 0 0 0 ] AI‘F’QSOV/IéA - ndbytek
[ vodik {H.) O O O [ ine
] helium (He) ] O] O] [] datové zasuvka
1 chlor (CI,) ] ] ] [ijiné
[ argon (Ar) ] ] ]
[ ine 0O 0O O 27.04.2012
345 - vadhovna
STAVBA STUPEN CISLO PS -S5O CAST VYKRES REVIZE
BIO DPV 1003 01 345 00




