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Příloha 1:	Technická specifikace dodávky

FPLC purifikátor – pavilon A25, předpokládaná cena 1 100 000,- Kč bez DPH

Kapalinová chromatografická sestava pro purifikaci a analýzu proteinů. Purifikátor proteinů bude využíván pro izolaci a přečištění proteinů z buněčných homogenátů. K purifikaci proteinů budou využívány následující chromatografické přístupy: afinitní chromatografie, gelová filtrace, hydrofobní chromatografie a iontově výměnná chromatografie.

	
Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální požadované technické parametry:

Technické podmínky
	Popis parametru
	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota*
	Závaznost

	Dodavatel
	x
	[bookmark: _GoBack]     
	

	Výrobce
	x
	     
	

	Typ/model
	x
	     
	

	Kapalinová chromatografická sestava pro purifikaci a analýzu proteinů
	Ano
	     
	Podmínka

	Min. hodnota průtoku 0.05 ml/min - 20 ml/min
	Ano
Uveďte: min. průtok
(min. 0.05 ml/min - 20 ml/min)
	     
     
     
	Podmínka

	Hodnota tlaku (možnost měření až do 5 MPa)
	Ano 
Uveďte: tlak
(až do max. 5 MPa)
	     
     
	Podmínka

	Sběrač frakcí:
- počet frakcí min. 95
- stojánek na vnitřní průměr zkumavek 18 mm
	Ano
Uveďte:počet frakcí (min. 95)
	     
     
	Podmínka

	Ventil ke sběrači frakcí:
- přepínání mezi sběračem frakcí a odpadem
	Ano
	     
	Podmínka

	Dávkovací smyčky:
- 0.1 ml, 1 ml a min. 50 ml (pro dávkování větších objemů vzorků)
	Ano
Uveďte objemy smyček
(0.1 ml,; 1 ml a min. 50 ml)
	     
     
     
	Podmínka

	Detektory UV, vodivost, pH
	Ano
	     
	Podmínka

	Připojení kolon od různých výrobců
	Ano
	     
	Podmínka

	PC, monitor a klávesnice
	Ano
	     
	Podmínka

	SW pro celkové řízení sestavy, přednastavené šablony purifikačních metod
	Ano
	     
	Podmínka

	Startovací  měřící set:
- kolony pro metaloafinitní chromatografii
- kolony pro gelovou filtraci
	
Ano
Ano
	     
     
	Podmínka

	Rozměry přístroje (V x Š x H)
	Uveďte
	      
	Informativní

	Hmotnost přístroje
	Uveďte
	      
	Informativní

	Požadavky na napájení
	Uveďte
	      
	Informativní

	
	
	     
	

	Další požadavky
	
	     
	

	Předvedení přístroje a ověření parametrů u objednavatele, dodavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání
	Na vyžádání
	     
     
	Podmínka

	Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje
	Ano
	     
	Podmínka


* Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní či svůj popis zařízení.

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).

Název zakázky: Přístrojové vybavení 10. část - CYKLERY, FOTOMETRY, ELEKTROPORÁTORY, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149  
část 1 – Cyklery gradientové, Cykler real-time PCR
Kupní smlouva  
Název zakázky: Přístrojové vybavení 10. část - CYKLERY, FOTOMETRY, ELEKTROPORÁTORY, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149  
část 6 – FPLC purifikátor 
Kupní smlouva  
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