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Technické podnúnky a Technická specifikace nabízeného plnění Příloha č. I Kupní smlouvy 

Software modul lncisional Hernia pro stávající simulátor LAP Mentor li 

TECHNICKÉ PODMÍNKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ 
technická specifikace stanovená zadavatelem technická specifikace nabízená ůčastníkem 

Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je pUslušný 
{Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U po!edovaný parametr splněn , pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) 
parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení 
účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) specifikace, pak je účastník povinen uvést blilší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj 

nebo rozmezí hodnot jím nabízeného plněn í 

Popis parametru Zadavatelem požadovaná hodnota 
Z údajů uvedených účastníkem musí být zi"ejmé, že úfastníkem nabízené plněn í 

splfluje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem 

li 
Model - typové/výrobní označen í Výrobce 

Software modul lncisional Hernia pro stávající simulátor LAP Mentor li 
. I 

) lnc1s1onal Hernia ModuVSW pro 
Simbionix Lid., Beil Golan, Comer 

Slmbionix LAP Mentor li 
of Golan and Hanegev st ., Airport 

- ' City, 70151, Israel 

Software modul lncisional Hernia musí být plně 
AND ANO 

kompatibilní se stávajícím simulátorem LAP Mentor li 

Software modul lncisional Hernia bude implementován 

na stávaj ící přistroj LAP Mentor li - dodavatel zajistí 

provedeni t echnického vylepšení (upgrade), které 
AND ANO 

spočívá v rozšířeni funkcionality o výukový softwarový 

modul lncisional Hernia pro stávající simulátor LAP 

Men tor li 

po dobu záruční doby bude docházet k pravidelným 
ANO ANO 

upgradům SW a doplňování o nové operační techniky 

ANO: Základné a pokročilé operační techniky + ruzné typy a náročnost, 
hern1oplast1k umomí praktikantovi postupné získal a zdokonaloval operačn1 

schopnoslt reš1t očekávané i neočekávané situace a získat porebnou 
Základní a pokročilé operační techniky AND dovednost a Jistotu Postupně krok po kroku se učí orientoval v 

endoskopickém prostfed1, manipuloval s instrumenty a orgány, operovat. šit 
kíipovat. ošetfovat krvácen,, rozru!ovat adheze používat staplery, opravovat 
kýlní defekty, implantoval a fixovat sitl<u, zaAívat pentoneum a zašlva1 ránu 

ANO· 6 různych kyn1ch dek1u rúzné operačni pfistupy ruzné veltkost1 herni, 
Různé opera čni přístupy AND v 11zv6 ruzné obt1žnost1 hernioplast1k různé rozmisttnl trokaru a operačních 

instrumentu. ruzné typy a veltkost, sittk 

ANO Detailní anatomie, taktická odezva. vysoky vykon a ptesnost. krvá~ n, 
Reálné operační prostředí - detailní anatomie, taktická b6žn6 používané chirurgické instrumenty (graspery nužky, aphkátory klipu. 
odezva, krvácení, běžně používané chirurgické monopolarní a bipolární páleni, ultrazvukový skalpel. 1ehelce, staplery a katry 
instrumenty, synch ronizace pohybů rukou i zobrazení na AND retraktory,. ) synchronizace pohybů rukou I zobrazeni na monitoru v reálnem 
monitoru v reálném čase, různá konfigurace trokarů, čase , ruzná konl1gurace trokarů disekce, prer~ovánl adhezi. 
elektrokoagulace, hemostáza, šití, ligace elektrokoagulace. hemostáza ŠIIÍ, kgace, vyplach a odsávám tekutin, vloženi 

správné rozprostrení a fixace sit'ky 



ANO: ~ešeni komphkac, • horši anatom,cké podmínky obezita pacienta 

Řešení komplikací ANO 
špatné rozmístěn, trokaru vedoucí k nevhodnému rozm,stěni instrumentu 
nesprávné drženi kamery adheze, krváceni , perforace tenkého a tlustého 

stfeva, nevhodná sit'ka . nevhodná velikost sit'ky 

interaktivního průvodce průběhem operace ANO ANO 

Výuka správného používání vhodných endoskopických 
ANO ANO 

instrumentů 

Výuková náplň - didaktické a vzdělávaci pomůcky- 30 ANO: Vzdělavac, a didaktické pomůcky 3D anatomické mapy, instrukce v 
anatomické mapy, instrukce v průběhu operace jtextové, ANO prub'Jhu operace (textové, 1nterakt1vni), videa reálných procedur studie 
interaktivní), videa reálných procedur obrázky a spec1f1kace instrumentu 

vyhodnocení průběhu tréninku v rámci jedné operace -
ANO ANO 

report o průběhu operace, vyhodnoceni 

vyhodnoceni pokroku praktikanta v dlouhodobém 

horizontu - srovnávací report zahrnující grafické 
znázornění (výukovou křivku) a měřitelné indikátory (čas, ANO ANO 
efektivitu pohybů, bezpečnost elektrochirurgické 

disekce, procedurální chyby, atd .) 

vzdálené konzultace průběhu operace a výukového 
ANO ANO 

pokroku praktikanta 

garance funkčnosti softwaru a systému jako celku 

(zachováni jeho vlastnosti a stability) bez nutnosti ANO ANO 
placeného upgrade softwaru minimál ně po dobu 8 let 

I 
Další Technické parametry plnění nabízené dodavatelem 

vyplni dodavatel uvede bhžs, popis konl«étni udaJe/ hodnoty 

takto označené bu ň ky vyplní účastník ,, rámci zpracování své nabídky 



Podrobná technická specifikace stávajícího přístroje a výčet stávajících softwarových modul ů 

Položka č . 1 Laparoskopický simulátor I 

Popis parametru: 

--------- ·-- ------

Laparoskopický simulátor se zabudovanou řídicí a zobrazovací počítačovou 

jednotkou a operačním systémem Windows 

Fixační stojan (tower) se zobrazovací jednotkou, pojízdný 

Šicí modul (suturing module) 

Modul pro základní dovednosti (zejména laparoskopická cvičení a úkoly) 

2 instrumenty pro vstupní body 

Vyjímatelné nástroje (pro laparoskopické šití). min.2 různé kusy 

1 endoskopická kamera (přizpůsobitelné nastavení) 

Nožní pedál pro aktivaci simulované elektrochirurgické koagulace 

Funkce taktilní zpětné vazby (haptic system) 

Minimálně 22" plochý monitor 

Dotyková obrazovka pro ovládání funkcí 

Nastavení obtížnosti cvičení, sledovanf a vyhodnocení dovedností 

Garantovaná funkčnost systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti 

placeného upgrade po dobu životnosti min .8 let 

Výčet stávajících SW modulů 

otevřené moduly : Laparoscopic basic skills module . Laparoscopic essential tasks module, 
Basic suturing module. Advanced suturing module. Lap Chole procedura! tasks module. 
Lap chole complete procedura! module. Sigmoidectomy module 

nahrané, ale zamknuté moduly : Cholangiography, Appenectomy module. lncisional Hernia 
module, lnginal hernia module , Gastric bz pass. Nephrectomz, Essential GYN module, 
Hysterectomy, Vagina! Cuff Closure. Lobectomy module 

------------·------------



i 

Laparoskopie.ký simulátor 1 

Popis parnmt!lru 

Výrobce 

Zaduvutelem 
požadovan.\ 

hodnota 

X 

Uchazečem 

nabízená 
hodnota 

-r-Sirnhionix Ltd. 

Golan cornl!r oť I 
l lancgcv St. 

(Golan Rldg.) 

Airport City 

70151. Israd 

Závaznost 

X 

1------- - ----·---·--+---------------+---------+-----
Typ x Lap Nlentor ll X _ _________________ _,_ ______________ _ 

1---------- -·- - -------·------- - ------+--- - ---l 
Laparoskopický simulátor se 
zabudovanou rídici a zobrazovací 

počítačovou jednotkou a operačn ím 

systémem Window::,; 

Fixační stoj an (lower) se zobrazovací 
jednotkou. ojízdn ·, 

icí modul (suturing module) 

1 Modul pro základní dovednos ti I (zejména laparoskopicki cvičeni a 
úkoly} 

Uveďtl! popis 

systému 

s technickými 

parametry 

1 '\no ! . 

i Laparoskopický Podmínka 

I 
\ simulátor 
l 

, Simbionix se 
Lubudovanou 

řídíd a 

zobrazovací 

počítačovou 

jednotk ou a 

operačním 

systémem 

Microsoft 

Windows 7. 

Simbioni:"( 

soft\.\:are 

---·----
Ano Podmínka 

·--------r-- ------+-
. /\no Podmínka 

A no · Ano t Podm ínka 

I 
I 



2 instrumenty pro vstupní body Ano 

Vyjímatelné nástroje (pro 
laparo kopické šití). min.2 různé ku ·y 

Uveďte počet a 
j vlastnosti nťlstro.iú 
i 

! 

! 1 endoskopická kamera Popište vlastnosti 
1 (přizpůsobitelné nastavení) kamery 

I 
' . 
I 
! 
I 
I 

I 
Nožní pedál pro aktivaci simulované I .'\no 
elcktrochirurgické koagulncc 

I ______ J_ _ _ 

Funkce taktilní zpětné vazby (haptic l Ano 
I 

system) I 
I 

t _ ___ 
-· 

I • • 

I 
Ano( ruzne 

druhy 

instrumentů a 

koagulačních 

nástrojů) 

2 plně 

vyjímatelné 

I instrumenty pro 

I endoskopické 

' I .... • 

: S1tl 
! 
i 

Podmínka 

Podmínka 

I 
I 

I 
I 
I I 

I I endoskopická i Podmínka 

I kamc:ra s 

pfo:působitclný 

m nastav1:ním. 

s optickými 

úhly O. 30 a 45 

stupňů. 4 

stupni volnosti 
(L-P. l',;ahoru-

dolů. dovnitř-

vcu, rotace) 

Ano Podmínka 

I -
I Ano Podmínka 

i 
I I 

__..j 



I 

-·----·---

Minimálně 22" plochý monitor I Popište vlastnosti 

' 

-
Dotyková obrazovka pro ovládání Popište vlastnosti 

funkd 

NaS1avenl obtížnosti cvičeni, sledovani Popište výukové 
a vyhodnoceni dovedností 

I 
funkce systému 

I 

! 22" plochá 
I 
I 

LCD dotyková 

obrazovka 

ELO. EI07766. 

i rozlišení 

1080xl920 

ELO 22" 
I plochá LCD 

obrazovka 

, s dotykovým 
I 

ovládáním 

V souladu s 

doporučeními 

SAG ES 

vcs la v ěné 

· v ukové y 

1m:t0Jiky 

doporučují 

! zvládnut í 
I 

nt!jprve 

základních 

laproskopickýc 

· h dovedností a 

potom 

pokročilých 
/ 

úkolů vč~rně 

zvládnuti 

Podmínka 

i 
i 

i 
I 

Podmínka : 

I 

! 
I I Podmínka 

I 

I 

! cdých procedur 1' 

1 /podrobněji viz ; I 

L ___________________ ·--------'-'. _r~~-ílo-h,~----j__J 



Technický list, specifikace 

SW lncisional Hernia 

Výukový modul Kýla v jizvě k endoskopickému simulátoru Simbionix Lap Mentor li 



Specifikace modulu Kýla v jizvě: 

6 různých p řípad ů kýly v jizvě - různé laparoskopická řeš ení kýly v jizvě, různé opera ční přístupy, 

základn í a pokro čilé operačn í techniky v bezpečném virtuálním prostředí; 

Separace adhezí, uvolnění kýlního defektu, vložen í a dokonalé rozprostření kýlní síťky a jej í 

fixace vhodnou technikou; 

Reálné operač ní prostředí - detailní anatomie, taktická odezva, krvácení, běž n ě používané 
chirurgické instrumenty, synchronizace pohybů rukou i zobrazení na monitoru v reálném čase, 
různá konfigu race trokarů , elektrokoagulace, hemostáza, šití, ligace; 

Výuka správného používání vhodných endoskopických instrumentů a 

implantátů ; 

Simulace skutečných podmínek na operačním sále - práce pod stresem 

psychickým i časovým ; 

Porozumění potenciálním komplikacím a jejich řešen í; 

Možnost interaktivního průvodce průběhem operace a vzdálené konzultace v průběhu operace; 

Výuková náplň - didaktické a vzdělávací pomůcky - 3D anatomické mapy, 
instrukce v průběhu operace (textové, interaktivní), videa reálných 

procedur; 

Možnost vyhodnocení průběhu tréninku v rámci jedné operace - report o 

průběhu operace, vyhodnocení; 

Možnost vyhodnocen í pokroku praktikanta v dlouhodobém horizontu -
srovnávací report zahrnující grafické znázorněn í (výukovou k řivku) a 
měřitelné indikátory (čas , efektivitu pohybů , bezpečnost elektrochirurgické 

disekce, procedurální chyby, atd .); 

Kompatibilita se simulačnímu instrumenty simulátoru LAP Mentor; 

Pravidelné upgrady SW, doplnění o nové operační techniky. 

Centra lized 
Registration & 
Administration 

Ready-to-Use 
Course Lib!'ary 

Build Your Own 
Training Course & 
Assign Training 

Follow Trainee 
Progress 

Debriefing 
Reports 




